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i a  ( M C A - P S V ) u plodù s rizikem rozvoje fetální anémie

S t a n o v e ní  m a x im á ln í  sy s to l ic k é  p r ùt o ko v é r y ch l os ti  v  p o m o c í  b a r e v n é  d o p p l e r o m e t r i e  j e  v i z u a l i z o v á n  ar ter ia c er ebr i m edia ( M CA- PSV)  pom oc í c i r c u l u s  a r t e r i o s u s  W i l l i s i  s  o d s t u p u j í c í  a r t e r i a  c e r e b r i  

d o p p l e ro m e tri e  p øe s ta v u j e  v y s o c e  s e n s i ti v n í media. Arteria cerebri media je zobrazena v celé neinvazivní zpùsob zjištìní stupnì fetální anémie. délce pøi takovém zvìtšení, aby zaujímala více než 

Umožòuje pøesnìjší predikci stupnì fet ální anémie pøi 50% obrazovky. Oblast mìøení „sample volume“ (1 e r y tr o c y tá r n í a lo im u n iz a c i  n e ž  p r o v e d e n í mm) se umístí tìsnì za ods tup arteria cerebri media z amniocentézy s následným mìøením koncentrace arteria carotis interna tak aby s e úhel mìøení co 

bilirubinoidù v plodové vodì (delta OD450) nebo nejvíce blížil 0 stupòù. Úhlová korek ce se nepoužívá. v y u ž i t í  j i n ý c h  d øí v e  n a v rž e n ý c h  u l t ra z v u k o v ý c h  Je nutné získat køivku s 15-300vlnami, které mají 

parametrù. Stanovením MCA-PSV lze diagnostikovat stejný tvar a stanoví se MCA -PSV. Výše zmínìný 

anémii i  v pøípadech Kell aloimunizace, kde problém postup se opakuje nejménì tøikrát. Rozdíl mezi nespoèívá v hemolýze ale v supresi erytroidních získanými hodnotami MCA-PSV bìhem mìøení by prekurzorù v kostní døeni. MCA-PSV je navíc možno nemìl být vìtší než 1-3 cm/s. využít i pøi diagnostice fetální  anémie zpùsobené Stanovení maximální systolické prùtokové rychlosti v infekcí plodu parvovirem B19, pøi managementu non- arteria cerebri media pøedstavuje vysoce senzitivní imunního hydropsu plodu, dále pøi anémii následkem neinvazivní zpùsob zjištìní stupnì fetální anémie. fetomaternální hemoragie a "twin-t o-twin transfusion Zavedení MCA-PSV do managementu tìhotenství se syndromu". zvýšeným rizikem rozvoje anémie plodu umožòuje Pro správnou reprodukovatelnost výsledkù je nutné red ukc i poètu pro vádìných invazivních výk onù . pøi stanovení MCA-PSV dodržet následující kroky . Nejedná se ale o standardní vyšetøení a je velmi 

Vyšetøení se provádí v klidovém stavu plodu (mimo dùležité dokonalé zvládnutí správné techniky mìøení dechovou a pohybovou aktivitu). Mozek  je zobrazen v MCA-PSV. Pacientky s rizikem rozvoje fetální anémie 

podélném øezu v rovinì, kdy je souèasnì patrný by proto mìly být odesílány ke sledování do talamus a cavum septi pellucidi. Pøi následném specializovaných center s pracovníky zaškolenými a pohybu sondou kaudálním smìrem k bázi lební a erudovanými v této metodice.
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 T e c h n i k a  s t a n o v e n í  m a x i m á l n í  p r ù t o k o v é  r y c h l o s t i  v  a r t e r i a  c e r e b r i

 m e d i a  ( M C A - P S V ) .  V

y š e t ø e n í  

s e  p r o v á d í  v  k l i d o v é m  s t a v u  p l o d u  ( m i m o  d e c h o v o u  a  p o h y b o v o u  a k t i v i t u ) .  W i l l i s ùv okruh je vizualizován 

pomocí barevné dopplerometrie. Arteria cerebri media je zobrazena v celé délce pø i takovém zvìtšení, aby zaujímala více než 50% obrazovky . Oblast mìøení „sample volume“  (1 mm) se umístí tìsnì z a odstup arteria cerebri media z arteria carot is interna tak aby se úhel mìøení co nejví

ce blížil 0 stupòù. Úhlová 

korekce se nepoužívá. Je nutné zí skat køivku s 15-300vlnami, kt

eré mají stejný tvar a stanoví

 se MCA-PSV

. Výše zmínìný postup se opakuje nejménì t øikrát. Rozdíl mezi získ anými hodnotami MCA-PSV bìhem mìøení by nemìl být vìtší než 1- 3 cm/s. 
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